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Resumen
Introducción: comparar la profundidad de curado de una resina nanohíbrida fotoactivada con luz haló-
gena versus luz led según iso 4049. 

Materiales y métodos: metodología transversal actual, descriptiva y comparativa de laboratorio. Se 
utilizó un formador de probetas. Se puso en la base del formador de probetas una tira de celuloide, 
sobre la cual se puso la resina z350 xt (3m), color a2, esmalte. Se sobreobturó la altura del formador de 
probetas y se puso una segunda tira de celuloide en la parte superior. Se fotoactivó la resina con una 
lámpara halógena convencional y una lámpara led de tercera generación. Se removió el espécimen del 
formador y se eliminó el material en estado plástico sin polimerizar con una espátula. Se midió la altura 
del material curado con el micrómetro digital (t304b.w-1220) a una exactitud de +0,01 mm. Esta prue-
ba se realizó tres veces y se obtuvo el valor promedio de la profundidad de curado. Al dividirlo por dos 
se obtuvo la profundidad de curado según iso 4049. Se aplicaron pruebas estadísticas de normalidad 
(Kolmogorov-Smirnov(a) y Shapiro-Wilk) y pruebas no paramétricas (Mann-Whitney) para comprobar 
si los valores siguen una distribución normal. Se aplicó la prueba t de Student para determinar si hay 
una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados. 

Resultados: el valor mínimo de profundidad de curado se obtuvo con la lámpara halógena (2,23 mm), 
a diferencia de la fotoactivación con la lámpara led (2,32 mm). 

Conclusión: existen diferencias significativas en la profundidad de curado de una resina cuando es 
fotopolimerizada con luz halógena versus luz led.

Palabras clave: fotoactivación, iso 4049, profundidad de curado, resinas nanohíbridas.
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In Vitro Comparison of the Curing Depth of a Nanohybrid 
Resin Photoactivated by Halogen Light Versus led Light
Abstract 
Aim: To compare the curing depth of a nanohybrid resin photoactivated by halogen light versus led light 
according to iso 4049. 

Materials and methods: Current cross-sectional, descriptive, comparative laboratory method. A speci-
men former was used. A strip of celluloid was placed on the base of the specimen former, on which the 
resin z350 xt (3m), shade a2 and enamel was put. The height of the specimen former was overfilled, and 
a second strip of celluloid was placed on top. The resin was photoactivated by a conventional halogen 
lamp and a third-generation led lamp. The specimen was removed from the former and the material 
in a plastic state without polymerization was removed with a spatula. The height of the cured material 
was measured with the digital micrometer (t304b.w-1220) at an accuracy of +0.01 mm. This test was 
performed three times and the average value of the curing depth was obtained. When dividing it by 
two, the curing depth was obtained according to iso 4049. Statistical normality tests (Kolmogorov-Smir-
nov(a) and Shapiro-Wilk) and nonparametric tests (Mann-Whitney) were performed to check if the 
values follow a normal distribution. The Student’s t test was used to determine if there is a statistically 
significant difference between the results. 

Results: The minimum curing depth value was obtained with the halogen lamp (2.23 mm), unlike 
photoactivation by led lamp (2.32 mm). 

Conclusion: There are significant differences in the curing depth of a resin when photopolymerized by 
halogen light versus led light.

Keywords: photoactivation, iso 4049, curing depth, nanohybrid resins.

Comparação in vitro da profundidade de cura de uma resina 
nano-híbrida fotoativada com luz halógena versus luz led
Resumo 
Introdução: comparar a profundidade de cura de uma resina nano-híbrida fotoativada com luz halóge-
na versus luz led segundo iso 4049. 

Materiais e métodos: metodologia transversal atual, descritiva e comparativa de laboratório. Utilizou-se 
um formador de provetas. Pôs-se na base do formador de provetas uma fita de celuloide, sobre a 
qual se pôs a resina z350 xt (3m), cor a2, esmalte. Sobreobturou-se a altura do formador de provetas 
e pôs-se uma segunda fita de celuloide na parte superior. Fotoativou-se a resina com uma lâmpada 
halógena convencional e uma lâmpada led de terceira geração. Removeu-se a amostra do formador 
e eliminou-se o material em estado plástico sem polimerizar com uma espátula. Mediu-se a altura 
do material curado com o micrômetro digital (t304b.w-1220) a uma exatidão de +0,01 mm. Esse 
teste foi realizado três vezes e foi obtido o valor médio da profundidade de cura. Ao dividi-lo por dois, 
obteve-se a profundidade de cura segundo iso 4049. Aplicaram-se estatísticas de normalidade (Kol-
mogorov-Smirnov(a) e Shapiro-Wilk) e testes não paramétricos (Mann-Whitney) para comprovar se 
os valores continuam uma distribuição normal. Aplicou-se o t de Student para determinar se há uma 
diferença estatisticamente significativa entre os resultados. 

Resultados: o valor mínimo de profundidade de cura foi obtido com a lâmpada halógena (2,23 mm), à 
diferença da fotoativação com a lâmpada led (2,32 mm). 

Conclusão: existem diferenças significativas na profundidade de cura de uma resina quando é fotopo-
limerizada com luz halógena versus luz led.

Palavras-chave: fotoativação, iso 4049, profundidade de cura, resinas nano-híbridas.

doi: http://dx.doi.org/10.16925/od.v13i26.2042



3 de 10doi: http://dx.doi.org/10.16925/od.v13i26.2042

Introducción

Hoy en día, los materiales más utilizados para la 
ejecución de técnicas hechas a mano en una sola 
cita son los composites, que son los agentes prota-
gónicos para técnicas directas. Según autores como 
Rodríguez y Pereira [1], “sus grandes posibilidades 
estéticas le dan variadas indicaciones terapéuti-
cas, que se incrementan gracias a la gran versati-
lidad de presentaciones que ofrecen”. Sin embargo, 
debido a que la adhesión de este tipo de materiales 
no depende de cómo realicemos la cavidad sino de 
la técnica adhesiva, hay una mayor posibilidad  
de preservar y mantener intacta una mayor can-
tidad de estructura dental. Para lograr el éxito en 
la clínica durante un tratamiento con estos mate-
riales, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos 
trascendentales como: buen aislamiento (de prefe-
rencia absoluto), material e instrumental restaura-
dor adecuado, protocolos apropiados para técnica 
adhesiva dental y manipulación correcta de los 
tiempos de polimerización.

Con el pasar del tiempo, los composites han 
evolucionado mejorando totalmente sus cualida-
des y sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, 
ópticas, estéticas y funcionales; las resinas que se 
han perfeccionado y desarrollado notablemente en 
el campo adhesivo en la última década son las resi-
nas o composites nanohíbridas, las cuales “están 
constituidas por partículas con tamaños menores 
a 10 nm, mismas que se disponen de una manera 
individual o conforman dos grupos (nanoclusters 
o nanoagregados) con un tamaño no superior a 75 
nm” [1]. “Este tipo de resinas con nanotecnología 
ofrecen alta translucidez, pulido superior, disminu-
ción notable de la microfiltración y mayor resisten-
cia al desgaste” [2].

Las resinas nanohíbridas, al estar constituidas 
por micropartículas, van a generar una contracción 
menor en el momento de la polimerización y por lo 
tanto generan menor estrés de contracción en la res-
tauración, menor flexión cuspídea y sobre todo dis-
minución notable tanto macro como microscópica 
de las fisuras que se forman entre la interfase dien-
te-restauración a nivel de los bordes adamantinos, 
garantizando así la vida útil de las restauraciones.

En 1963, R. L. Bowen desarrolló un compo-
site con características estéticas similares a los 
dientes naturales, formando el eldimetacrilato de 

diglicidilbisfenol a (bis-gma), la base o el núcleo de 
las actuales resinas compuestas.

Esta molécula bis-gma fue el resultado de 
diversos ensayos clínicos a base de resina epóxica, 
acrílica y partículas de relleno de refuerzo. La par- 
tícula con sílice es recubierta por un agente de en- 
lace, “el vinil silano, para lograr la unión química 
entre ella y el bis-gma: por su grupo silano se une 
a la partícula y por su grupo vinilo, al bis-gma” [3].

Según el tamaño de las partículas, las resinas 
compuestas se clasifican en:

•	 Macropartículas
•	 Micropartículas
•	 Híbridas
•	 Microhíbridas
•	 Nanopartículas 

Los componentes de las resinas compuestas 
son:

•	 Matriz orgánica
•	 Agentes iniciadores
•	 Relleno inorgánico
•	 Agente de enlace
•	 Otros componentes (pigmentos, aditivos, inhi- 

bidores)

Ambas fases, inorgánica y orgánica, están uni-
das química y micromecánicamente [4] (Tabla 1).

Tabla 1. Composición de las resinas y función de los 
componentes

Componente Función
bis-gma, udma Matriz resinosa

Cuarzo, cristal de ba, sr, y zr, 
silicato de tamaño coloidal, 

silicato de zn.

Partículas de carga

Titanatos, zirconatos,  
organosilanos

Agentes de unión o silanos

Amina terciaria Iniciador

Canforquinona Fotoiniciador

Hidroquinona, benzoquinona Inhibidor

Óxido de aluminio, dióxido 
de titanio

Modificadores ópticos

Fuente: [5] 
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Otros componentes

•	 Pigmentos o colorantes.
•	 Aditivos, absorben la luz uv y dan estabilidad 

al color.
•	 Inhibidores, evitan que exista polimerización 

prematura del material; los más usados son ben-
zoquinona, hidroquinona y derivados del fenol.

“La polimerización es un proceso químico 
por el cual los monómeros de la matriz de resina 
se agrupan entre sí dando lugar a una molécula de 
gran peso, llamada polímero, que puede ser una 
molécula lineal o tridimensional” [4]. Dicho con-
cepto no se debe confundir con la profundidad de 
curado, que según Krämer [6] es definida como 
“la disminución de la intensidad de la luz desde la 
superficie hacia la profundidad del composite, cau-
sado por la absorción y dispersión de la luz”. Como 
ejemplo, el 50% de la energía lumínica que llega al 
composite se pierde a solo 0,5 mm de profundidad, 
a 1 mm llega el 25%, a 2 mm llega el 9% y a 3 mm 
llega el 3% [6]. Esta disminución de la intensidad 
resulta en lo que comúnmente llamamos profun-
didad de curado. 

También, definen la profundidad de curado 
como “el nivel en que el valor de dureza es equiva-
lente a por lo menos 90% de la dureza en la parte 
superior del composite” [6]. La porción más externa 
del composite que se encuentra más cerca a la lám-
para de fotocurado tendrá una polimerización más 
completa, debido a que presenta una mayor canti-
dad de fotoiniciadores y radicales libres que se con-
vertirán después en una cadena de polímeros. La 
dureza del composite en la porción más externa 
asegura la fotopolimerización pero no una correcta 
profundidad de curado. 

Factores que afectan la 
profundidad de curado

•	 El tipo de resina compuesta (macromecánica, 
micromecánica, nanohíbrida, etc.).

•	 Los incrementos de resina, que no deben ser ma-
yores a 2 mm de espesor.

•	 La distancia de la luz medida desde la punta de 
la lámpara a la superficie de la resina.

•	 El tiempo y la potencia de radiación.
•	 El tamaño y la distribución de las partículas de 

carga [7].

Unidades de fotopolimerización 

Las lámparas de fotopolimerización han evolu-
cionado sustancialmente en un corto periodo de 
tiempo, desarrollando nuevas tecnologías de pro-
ducción y de uso [8]. Se clasifican según el origen 
del haz radiante:

•	 Convencional o lámpara halógena
•	 Arco de plasma
•	 Láser de argón
•	 Led [8]

Las lámparas, en general, deben activar los 
fotoiniciadores encontrados en los materiales resi-
nosos para poder producir la fotopolimerización 
[8]. Entre los fotoiniciadores se pueden mencionar: 
“la canforquinona, cuyo rango de activación es de 
400 a 500 nm; el 1 fenil- 1,2 propandiona activable 
entre los 360 y 480 nm; leucerina activable entre los 
350 y 430 nm” [9]. Las lámparas de fotocurado que 
utilicemos deben de estar acordes al rango de longi-
tud de onda que requiera cada fotoiniciador.

Norma iso 4049 

La Organización Internacional de Normalización 
(iso, por sus siglas en inglés), con el objetivo de 
garantizar una correcta profundidad de curado 
de las resinas compuestas durante la ejecución de 
las restauraciones directas, determinó un método 
para definir el grosor máximo de los incremen-
tos de resina compuesta; este método es oficial-
mente denominado como “iso 4049 actualización 
2011” [10]. Esta norma internacional especifica los 
requisitos para los materiales restauradores a base 
de resina para el uso primario en restauraciones 
directas.

La iso desarrolló una especificación técnica 
para la medición de la intensidad de la luz de cu- 
rado. Así, sugiere una mínima intensidad de  
300 mw/cm2 entre una amplitud de banda de 400 
a 515 nm de la luz de curado. Además, para mate-
riales de relleno fotopolimerizables, requiere que 
los composites tengan un mínimo de profundidad 
de curado de 1,5 mm cuando son irradiados con el 
tiempo recomendado por el fabricante [11].

En algunas ocasiones, el profesional de la salud 
dental no sigue el protocolo adecuado para el foto-
curado de resinas, el cual indica que no debe haber 
una distancia de separación mayor a 1 mm entre 
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la lámpara de fotocurado y el material de restau-
ración, ya que la intensidad de la luz de la lámpara 
disminuye mientras más se aleje del composite. 
“Si la distancia desde la lámpara a la superficie del 
composite es mayor a 3 mm, la intensidad lumínica 
se reduce al 40% e inclusive pudiendo llegar a un 
23% de reducción lumínica afectando la profundi-
dad de curado” [12].

Para que la resina compuesta evaluada aprue- 
be la Norma iso 4049 en lo que a profundidad de 
curado se refiere, esta prueba debe realizarse tres 
veces, y en el total de estas pruebas la profundi-
dad de curado no debe ser menor a 2 mm ni mayor 
a 0,5 mm por debajo del valor establecido por el 
fabricante.

Este tema de investigación es un punto de par-
tida para futuras investigaciones en el Ecuador, ya 
que es un tema poco explorado según los paráme-
tros y criterios que fueron usados en este trabajo 
(Norma iso 4049). Este método es una forma sen-
cilla y confiable de medir la profundidad de curado 
en relación con otros métodos como los perfiles de 
dureza Vickers.

Por las razones señaladas, se planteó la hipó-
tesis de que existen diferencias significativas en la 
profundidad de curado de las resinas nanohíbridas 
fotoactivadas con luz led y luz halógena conven-
cional. El objetivo general fue: comparar in vitro 
la profundidad de curado de la resina nanohíbrida 
fotoactivada con luz halógena versus luz led según 
la Norma iso 4049. Los objetivos específicos de este 
trabajo fueron:

•	 Medir la profundidad de curado de las muestras 
de la resina z350 xt, a2, esmalte, al aplicar luz 
halógena según la Norma iso 4049.

•	 Medir la profundidad de curado de las muestras 
de la resina z350 xt, a2, esmalte, al aplicar luz led 
según la Norma iso 4049.

Las variables de la investigación fueron:

•	 Fuente de luz (lámpara halógena, lámpara led)
•	 Profundidad de curado (micrómetro manual ca-

librado a +0,01mm)

Materiales y métodos 

Para evaluar la profundidad de curado de una 
resina, la iso exige ciertos materiales para la elabo-
ración de las muestras como son:

•	 Formador de probetas para la preparación de 
una muestra cilíndrica de 6 mm de largo y 4 mm 
de diámetro, a menos que el fabricante indique 
una profundidad de curado con exceso de 5 mm; 
en tal caso, el molde debe ser de al menos 2 mm 
más largo que el indicado para la profundidad de 
curado requerida. 

•	 Dos losetas o portaobjetos, cada uno con sufi-
ciente área para cubrir la orilla u orificio del for-
mador de probetas.

•	 Banda matriz de celuloide (50 + 30) mm de 
grosor. 

•	 Energía de origen externo, es recomendada por 
el fabricante para usarse en la prueba de este 
material. En este caso, se utilizó una lámpara de 
fotocurado led modelo sdi de tercera generación 
marca Radii Plus® y una lámpara halógena con-
vencional qhl75 marca Dentsply®.

•	 Micrómetro digital, con exactitud de +0,01 mm 
(t304b.w-1220).

•	 Espátula de plástico. 
•	 En este trabajo, se utilizó composite z350 xt de 

la marca comercial 3m®, a2, esmalte.

Este estudio corresponde a una investigación 
de laboratorio in vitro, en el cual se estableció en 46 
el número de muestras de composite z350 xt de la 
marca comercial 3m®, color a2, esmalte, tanto para 
la fotoactivación con luz halógena como 46 mues-
tras para la fotoactivación con luz led. 

Estas resinas fueron polimerizadas según las 
indicaciones de la casa comercial, utilizando una 
lámpara de luz halógena convencional y una lám-
para de luz led de tercera generación modelo sdi. 
Para la toma de las muestras, se siguió el procedi-
miento que se muestra en la Tabla 2. 

Se hizo un promedio de la intensidad emiti- 
da por la guía de la luz de lámpara halógena, y con  
un radiómetro se tomaron 10 muestras y nos dio un 
promedio de 435 mw/cm².

Se hizo un promedio de la intensidad emitida 
por la guía de la luz de lámpara led, y con un radió-
metro se tomaron 10 muestras y nos dio un prome-
dio de 1195,5 mw/cm² (Tabla 3).

Después, se puso en la base del formador de 
probetas una tira de celuloide, sobre la cual se puso 
la resina siguiendo las especificaciones del fabri-
cante, teniendo en cuenta eliminar las burbujas de 
aire. Ligeramente, sobreobturamos el formador  
de probetas y se puso una segunda tira de celu-
loide en la parte superior. Se presionó el formador 
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de probetas y la tira de celuloide sobre la loseta 
para eliminar el exceso de material. Rueggeberg 
[13] indica que con una unidad de luz halógena el 
tiempo recomendado para la fotopolimerización es 
de cuarenta segundos; por lo tanto, es el tiempo que 
se irradiaron las muestras de composites sin distan-
cia de la guía de la luz, y con la lámpara led de ter-
cera generación se irradió 10 segundos siguiendo 
las instrucciones del fabricante (10 segundos para 
intensidad de luz ≥ 1200 mw/cm²).

Removimos el espécimen del formador de 
probetas después de completar la exposición de luz, 
y se eliminó suavemente el material en estado plás-
tico sin polimerizar con una espátula. Medimos la 
altura del material curado con el micrómetro digi-
tal a una exactitud de +0,01 mm. Registramos este 
valor y al dividirlo por dos nos dio la profundidad 
de curado según la Norma iso 4049.

Para el análisis de datos, utilizamos “la prueba 
t en donde se compararon las medias y las desvia-
ciones estándar de cada grupo de datos y se deter-
minó si entre esos parámetros las diferencias son 
estadísticamente significativas o si solo son dife-
rencias aleatorias” [14].

Este proyecto no implicó ningún conflicto 
bioético, ya que no afectó la integridad de ningún 
ser humano, por tanto, los datos recolectados fue-
ron tomados en el laboratorio de biomateriales de la 
Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, Facultad 
de Odontología. 

Resultados 
Interpretación 1: se establecieron 46 muestras 
para que fueran fotopolimerizadas con la lámpara 
halógena por 40 segundos a 0 mm de distancia; y 

46 muestras para fotopolimerizarlas con la lám-
para led a una distancia de 0 mm y con un tiempo 
de exposición de 10 segundos (Tabla 4).

Tabla 2. Lámpara halógena Dentsply®

N. disparo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio
mw/cm²(Low) 1195 1195 1190 1190 1200 1195 1200 1195 1195 1200 1195,5

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Lámpara led sdi

N. disparo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio
mw/cm²(Low) 1195 1195 1190 1190 1200 1195 1200 1195 1195 1200 1195,5

Tabla 4. Distribución de las muestras de resina z350 xt, 
a2, esmalte, de acuerdo con los grupos de trabajo

Muestra Porcentaje
Halógena 46 50%

Led 46 50%

Total 92 100%

Interpretación 2: la media de la profundidad  
de curado de la lámpara halógena con un intervalo de 
confianza del 95% es de 2,26 mm, con una desvia-
ción estándar de 0,02 mm. El valor máximo que se 
alcanzó fue de 2,29 mm y el valor mínimo fue de 
2,23 mm (Tabla 5).

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la profundidad de 
curado de la lámpara de luz halógena

Estadísticos L. halógena 
Media 2,26

Mediana 2,26

Moda 2,26

Desviación estándar 0,02

Varianza 0,00

Coef. variación 0,01

X mín. 2,23

X máx. 2,29



7 de 10doi: http://dx.doi.org/10.16925/od.v13i26.2042

Los datos no siguen una distribución normal. 
Para comparar los grupos, se harán pruebas no 
paramétricas (Tabla 8).

Hay diferencia en la profundidad de curado 
en una resina al ser fotoactivada con luz halógena 
versus luz led.

Interpretación 4: al aplicar la t de Student, se 
pudo constatar que el valor de p < 0,05 (Tabla 9). Por 
lo tanto, la hipótesis sí se aprueba porque sí existe 
una diferencia significativa en la profundidad de 
curado cuando los bloques de resina son fotopo-
limerizados con la lámpara halógena y con la lám-
para led. 

Interpretación 5: el valor mínimo de profun-
didad de curado se obtuvo con la lámpara halógena 
siendo este valor de 2,23 mm y su máximo siendo 
de 2,29 mm; a diferencia de la fotoactivación con la 
lámpara led, cuya profundidad de curado alcanzó 
un máximo de 2,32 mm y un mínimo de 2,25 mm 
(Figura 1).

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Interpretación 3: la media de la profundidad 
de curado de la lámpara led con un intervalo de 
confianza del 95% es de 2,29 mm, con una desvia-
ción estándar de 0,02 mm. El valor máximo que se 
alcanzó fue de 2,32 mm y el valor mínimo fue de 
2,25 mm (Tabla 6).

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la profundidad de 
curado de la lámpara de luz led

Estadísticos L. led
Media 2,29

Mediana 2,29

Moda 2,29

Desviación estándar 0,02

Varianza 0,00

Coef. variación 0,01

x mín. 2,25

x máx. 2,32

Tabla 7. Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

Profundidad de curado Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Lámpara halógena 0 mm distancia ,373 90 ,000 ,643 90 ,000

Lámpara led 0 mm distancia ,391 90 ,000 ,626 90 ,000

Tabla 8. Prueba no paramétrica

Fuente de luz
(0 mm distancia)

Mann-Whitney
p-valor

Lámpara led 0,681

Lámpara halógena 0,000

0,000

Tabla 9. Prueba t de Student y comparación de los 
resultados obtenidos con la luz halógena y con la luz led

Estadísticos L. halógena L. led
Media 2,26 2,29

Mediana 2,26 2,29

Moda 2,26 2,29

Desviación es-
tándar 0,02 0,02

Varianza 0,00 0,00

Coef. variación 0,01 0,01

Valor t de Student 0,00000001
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Discusión 

La profundidad de curado es una medida de la 
eficiencia de la polimerización, pues el material 
que quede sin polimerizar puede migrar al medio 
bucal y producir reacciones alérgicas en algu-
nos pacientes, así como estimular el crecimiento 
de bacterias alrededor de la restauración [15]. La 
Norma iso 4049 exige que estos materiales deben 
tener profundidad de curado mayor a 2 mm y la 
pérdida del material sin polimerizar debe ser infe-
rior a 0,5 mm [16].

Posterior a todas las pruebas estadísticas reali-
zadas, se pudo constatar que existe un mejor com-
portamiento de la resina entre los grupos de estudio 
en cuanto a profundidad de curado cuando se foto-
polimeriza con una lámpara led de alta potencia, ya 
que minimiza el tiempo de exposición de la radia-
ción a una distancia de 0 mm. 

Los resultados de esta investigación determi-
naron que se obtiene una mayor profundidad de 
curado en una resina nanohíbrida al ser activada 
con una unidad led de tercera generación que con 
una lámpara halógena. Estos resultados son simi-
lares a los obtenidos en un estudio realizado por 
Caro et al., en el que concluyó “que es posible lograr 
una mayor profundidad de polimerización en resi-
nas compuestas mediante la unidad led respecto a 
la unidad halógena convencional y que esta diferen-
cia es estadísticamente significativa (p < 0,05)” [16].

Se constató que se puede lograr una polime-
rización correcta en cuerpos de resina compuesta 
de hasta 2 mm de grosor con una lámpara conven-
cional y con una lámpara led de tercera genera-
ción, dado que, a mayor grosor de la resina, mayor  
deberá ser la intensidad de la luz y el tiempo de 
exposición; estos resultados coinciden con los obte-
nidos en el estudio realizado en el 2014 por Yap y 
Soh [8]. Aunque ningún autor recomienda que los 
incrementos de resina superen los 2 mm de grosor, 
pues ninguna lámpara de fotoactivación tendría 
las características para polimerizar incrementos 
mayores.

En los análisis estadísticos de este proyecto, 
se observó que hay una diferencia significativa 
(p < 0,05) entre los dos grupos de muestra al apli-
car la t de Student. Estos resultados son similares 
a los obtenidos en una investigación realizada por 
Varanes et al. [17], en la cual la mayor profundi-
dad de polimerización la obtuvo con una lámpara 
de alta potencia (led) a 0 mm de distancia que con 
una distancia mayor.

El valor más alto de profundidad de curado fue 
conseguido con la lámpara led, siendo este valor de 
2,32 mm, y el valor más bajo fue de 2,23 mm, con-
seguido con una lámpara halógena. Estos resulta-
dos son similares a los obtenidos por Varanes et al. 
[17], siendo de 2,39 mm la profundidad de curado 
más alta obtenida con una unidad de alta potencia 
por 10 segundos.

Lámpara halógena 

Lámpara LED

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

2,32

2,34

Figura 1. Distribución de la profundidad de curado
Fuente: elaboración propia



9 de 10doi: http://dx.doi.org/10.16925/od.v13i26.2042

En el 2005, Varanes et al. [17] realizaron un 
estudio que “evaluó la profundidad de polimeri-
zación de composites dentales fotopolimerizables, 
entre estas resinas se encontraba la resina Tetric 
N Ceram; la determinación de la profundidad de 
polimerización se realizó según la Norma iso 4049; 
en los resultados se observó que la profundidad de 
curado fue de 2,49 ±03 mm”. Estos resultados tie-
nen un valor un poco mayor a los obtenidos en esta 
investigación, en la cual la profundidad de polime-
rización fue de 2,32 mm, valor obtenido bajo los 
mismos criterios del iso.

El tiempo de exposición de las muestras de 
resina se estableció de acuerdo con las indicacio-
nes del fabricante. En el caso de la resina z350 xt, 
se aplicó por 40 segundos la luz halógena y por 10 
segundos la luz de alta potencia. Sin embargo, en 
un estudio realizado por Shortal [18] se determinó 
que el tiempo de exposición debe ser mayor al suge-
rido por el fabricante si se quiere lograr una profun-
didad de curado adecuada, ya que las condiciones 
del ambiente pueden variar y por lo tanto afectar 
la resina.

Este proyecto investigativo fue realizado si- 
guiendo los parámetros establecidos por la Norma 
iso 4049, dado que este organismo especifica los 
requisitos para los materiales restauradores a base 
de resina, semejante al estudio realizado por Caro 
[16] según estos mismos parámetros.

Conclusiones

Existen diferencias significativas en la profundidad 
de polimerización de cuerpos de resina fotoacti-
vados con luz led en relación con los fotopolime-
rizados con luz halógena. El valor obtenido de la 
profundidad de curado de las muestras de resina 
z350 xt, a2, esmalte, fotoactivadas con luz haló-
gena (Bonart Plus®), con un tiempo de exposición 
de 40 segundos, a una distancia de 0 mm, fue de 
2,26 ± 03 mm. Las muestras de resina z350 xt, a2, 
esmalte, fotoactivadas con luz led de tercera gene-
ración (Radii Plus®), con un tiempo de exposición 
de 10 segundos y una distancia 0 mm, fue de 2,29 
± 03 mm.
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